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CARTOUCHE DE DIFFUSION
Destinataires : ex Copies : ex

James FELTY /INNSA-DOE 2 VA/DRMN/ M. le Chef de Département 1

David HEINRICKS/ LLNL 6 VA/DRMN/SRNC/ M. le Chef de Service 1
VA/DRMN/SRNC/LEME 1
VA/DRMN/SRNC/LINM 1
VA/DRMN/SRNC/CPE 1
VA/DRMN/SRNC/LM2SI 1

GESTIONNAIRE désigné par I'émetteur : LEME/SILENE/LOCAL F112A
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CARACTERISTIQUES DE L’EXPERIENCE SILENE $2-677

Dosimétrie US

Le : 14 /10/ 2009

o

Ecran Nu
Mode de fonctionnement ' SALVE
Type de barre d’excursion Cadmium pneumatique

Vitesse de sortie de la barre (m/s) 2

| .Date de l'analyse * " Le : 09/09/2009
Concentration (g/I 70,42
e %‘% _ '
Date de I'approche sous critique Le : 06/10/2009
Hauteur critique (mm) 372,02
Température de la solution (°c) T€1:216 TC2 :21,2

" R S

Hauteur finale (mm) 390,04

Excés de reactivité (mm) 18,02
Début de lirradiation 11h05min11s
Fin de lirradiation 10h05min18s
Durée d'irradiation (s) 9
Température initiale de la solution (°c) TC1:20,4 1C2:21,0
Température maximale de la solution (°c) TC1:36,8 TC2 : 39,26
Temps de doublement (ms) 1,62
Puissance max (Diag 1) (f/s) 3,38x 10
Nombre de fissions 6,3x 10™
(valeur du snac a 4 m)
Distances (m) dose neutrons (Gy) dose gamma (Gy)
2 3,2 3,8
3 1,6 2,0
4 0,9 1,3
6 0,5 0,7

*(ou de I'extrapolation de la concentration)
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Spécificités requises par le Client

Besoin Inter-comparaison de dosimétrie d’accident de criticité
sur le réacteur SILENE au profit de 5 laboratoires US
(LLNL, LANL, PNNL, SRS, Y12).

Les positionnements des échantillons et de la
dosimétrie sont assurés par le client, sous le contréle
du SRNC.

Leur retrait aprés expérience est assuré par le SRNC
et le SPR.

Le transport des dosimetres de I'l.1.010 & I'l.1.014 est
entierement assuré par le SRNC.

Objets irradiés

Annexes :

Al: Courbe « évolution de la température de la solution en fonction du
temps, mesurée par le capteur TC1 »

A2, A3, A4 : Photos de la mise en place des dosimétres a irradier
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Mode sSilve Configuration : sans écran | Numéro : S2-677
I ibellé o Pas de scrutation : 0.78ms Date  :14/10/2009
Type de barre : Cd Durée de I’acquisition :120 ms Client : Inter Comparaison
i Nombre de voies :10 Us.
I:Jfoi(ti: Intitulé Ampli Gamme Unité Capteur Pente offset | couplage | commentaire
1 TC1 Lin 0al0v °C | température 12 0 DC
2 TC2 Lin 0al0v € température 12 0 DC
3 Pression Lin 0alov bar pression 1 0 DC
4 Nowv. 1 Lin 0210V cm | Pos. barre | 10 0 DC
5 N°158 | Log | -10valov | Fisls | CCC2B | 120¢® | -1060 | DC Réf‘z’rff"e .
6 N°505 | Log | -10valov | Fisls | CCC2B | 1,16¢® | -1234 | DC Réfé;f:"e 3
7 Chateau CH2
DIAG1 Log -10val0v | Fis/s | CGHFO.1L | 4,42¢® | -12,34 DC a4m
8 Chéteau CH2
DIAG2 Log -10val0v | Fis/s | CGHFO0.IL | 437¢® | -12,33 DC 44m
9 Gamma - i Dose ‘
1n°03 Log -10valov Fis/s | CGHF 0.1L 1,56e -10,55 DC GAMMA a
Im
10 Chute sol. Lin 0alov sec Vannes 1 0 DC
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Annexe : A1
Compteur Neutron DIAG2 et Ouverture des vannes de chute solution
S2-677
_.|Ouverture des vannes de chute solution |
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Annexe 2
Cellule C 163 Implantation des dosimétres Tir S2-677
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